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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan teori dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Untuk membuat alat ukur panjang bayi digital dapat menggunakan sensor 

ultrasonik sebagai masukan dan LCD sebagai keluaran. 

2. Dari hasil pengujian terlihat bahwa pengukuran secara digital memiliki 

selisih 1 - 2 cm dari pengukuran sebenarnya untuk jarak panjang bayi yang 

tidak normal. 

3. Sensor Ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang 

ultrasonik, terkadang gelombang pantulan ultrasonik mengalami gangguan 

seperti interferensi dari gelombang lain atau mendapat pantulan dari benda 

lain dan menyebabkan hasil pengukuran tidak akurat.  

 

5.2 Saran 

 Penulis ingin menambahkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 

dalam pembuatan alat yaitu: 

1. Diharapkan adanya pengembangan lebih baik mengenai alat ukur panjang 

bayi digital yang dikombinasikan dengan alat pengukur berat badan. 


